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Sakerhetsmeddelande till marknaden
CONMED Corporation
AirSeal® atkomstportar

20 maj 2026

Till ansvarig for riskhantering/sékerhetssamordnare/inképsansvarig:

CONMED Corporation skickar detta meddelande for att ge dig viktig information om bruksanvisningen
(IFU) for AirSeal® atkomstportar. Detta meddelande omfattar de katalognummer som anges nedan
for kunder som har tagit emot produkter tillverkade mellan den 14 juni 2024 och den 12 januari 2026.
De partinummer som berérs av detta sdkerhetsmeddelande till marknaden ar fran 202406144 till och
med 202601124.

CONMED begar inte anvandare att aterlamna, ta bort eller kassera nagra AirSeal-atkomstportar
pa marknaden.

Tabell 1: Berdérda katalognummer

Katalognr | Enhetsidentifierare | Enhetens namn

iASB5-150 10845854045695 AirSeal® 5 mm slat atkomstport och obturator med trubbig spets, 150 mm lang

iASB12-120 | 10845854045725 AirSeal® 12 mm atkomstport och obturator med trubbig spets, 120 mm lang

iASB12-100 | 10845854045602 AirSeal® 12 mm atkomstport och obturator med trubbig spets, 100 mm lang

iAS8-120LP | 10845854045657 AirSeal® 8 mm atkomstport och lagprofilsobturator med optisk spets utan blad,
120 mm lang

iASS-100LP | 10845854045718 AirSeal® 8 mm atkomstport och lagprofilsobturator med optisk spets utan blad,
100 mm lang

iAS5-75LP 10845854046388 /;klsrfnenaqllﬁgggmm atkomstport och lagprofilsobturator med optisk spets utan blad,

iAS5-120LP | 10845854045657 AirSeal® 5 mm atkomstport och lagprofilsobturator med optisk spets utan blad,
120 mm lang

iAS5-100LP | 10845854045626 AirSeal® 5 mm atkomstport och lagprofilsobturator med optisk spets utan blad,
100 mm lang

iAS12- 10845854052006 AirSeal® 12 mm atkomstport och handgreppsobturator med optisk spets utan

150LPI blad, 150 mm lang

iAS12- AirSeal® 12 mm atkomstport och lagprofilsobturator med optisk spets utan

120LPI 10845854045688 blad, 120 mm lang

iAS12- 10845854045640 AirSeal® 12 mm atkomstport och handgreppsobturator med optisk spets utan

100LPI blad, 100 mm lang

Anledning till meddelandet:

CONMED har mottagit ett 6kat antal rapporter om évertryckslarm fér AirSeal-atkomstportar, vilket i vissa
fall har lett till fordréjd behandling. Vid en genomgang av reklamationsdata identifierade CONMED att en
tidigare uppdatering av tillverkningsprocessen, under vissa forhallanden, kan bidra till dvertryckslarm.
Som svar pa detta har bruksanvisningen (IFU) fortydligats for att sakerstalla att enheten dras at ordentligt.

Vid ett Overtryckstillstand ar AirSeal® utformat for att reagera automatiskt via ett inbyggt avluftningssystem,
som aktiveras nar trycket dverskrider bérvardet med mer &n 3 mmHg under mer dn 3 sekunder. Nar
varningen for "6vertryck” visas foreligger ett tryck som ar hdgre an forvantat i systemet mellan AirSeal® iFS
och AirSeal® atkomstport, men det innebar inte ett tryck som ar hégre an férvantat i patienten.
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Nar varningen "0vertryck” visas foreligger ett tryck som ar hdgre an forvantat i systemet mellan AirSeal®
iFS och AirSeal® atkomstport, men det innebar inte ett tryck som ar hogre an férvantat i patienten. Den
rapporterade handelsen kan leda till forlust av pneumoperitoneum pa grund av att systemet ventilerar ut
gas for att kompensera for dvertrycket. Forlust av pneumoperitoneum kan leda till férsamrat synfalt, vilket
kan orsaka iatrogen skada, mer komplicerade eller konverterade ingrepp och/eller fordrojd behandling.

Aven om de felaktiga 6vertryckslarmen pa enheten, som beror pa det ovan beskrivna problemet, inte
aterspeglar det faktiska trycket i patientens kaviteter, ska évertryckslarmet &nda tas pa allvar nar ett
verkligt Overtryckstillstdnd uppstar i patienten. Potentiella risker férknippade med ett verkligt évertryck
kan omfatta luftemboli, arytmier (bradykardi, asystoli eller hjartstopp), pneumotorax, njur- eller
urinvdgsproblem, hypoxi, subkutant emfysem, foérdréjd behandling, mer komplicerade ingrepp och
potentiellt dédsfall. CONMED har inte mottagit nagra rapporter om skador eller dédsfall hos patienter
eller anvéndare i samband med dessa évertryckslarm.

Atgarder som ska vidtas av anvandarna:

En extra AirSeal-engangsartikel ska finnas tillganglig fore ingreppet for att minimera eventuella
fordréjningar. Innan insufflationen paborjas ska anvandaren sakerstélla att slangen ar korrekt ansluten
mellan AirSeal-slangsetet och AirSeal-atkomstportarna. Om anslutningen inte gar att dra at ordentligt och
varningen om "6vertryck” inte kan atgardas ska den berérda enheten bytas ut.

Detaljerade anvisningar for hur man ansluter AirSeal-slangsetet och AirSeal-atkomstportarna
foljer nedan:

Avlagsna grenrorslocket fran kanylens sida pa AirSeal-atkomstporten och anslut den distala &nden av
slangsetet med trippellumenfilter och filter med aktivt kol till kanylens grenror och dra at.

Obs! Om AirSeal-slangsetet och -atkomstporten inte &r ordentligt atdragna kan det hénda att
tryckavldsningen pé enheten inte aterspeglar det tryck som patienten upplever. En séker anslutning kan
bekréftas visuellt ndr en av de vita fenorna pa slangsetets centrumkontakt har en inriktning direkt mot
overdelen av atkomstporten (bild 15). Om du tittar rakt in i atkomstportens centrum medan slangsetet ar
anslutet ska en av fenorna pa slangsetets anslutningsdel sitta direkt vertikalt mot atkomstporten (bild 16).

Figurerna nedan har lagts till i den uppdaterade bruksanvisningen for att illustrera korrekt montering.
Den tidigare bruksanvisningen innehdll inte dessa figurer.

Kontrollera ert lager av AirSeal® atkomstportar och bifoga en kopia av den medféljande
bruksanvisningen, artikelnr AS-DIS-IFU, rev. B, till alla artiklar i er &go som har ett giltigt utgangsdatum.
Kassera alla andra bruksanvisningar for de relevanta produkterna som ni har i er &go. Fortydligandet av
bruksanvisningen ar avsett att hjalpa alla kunder att anvanda AirSeal® atkomstportar korrekt.
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Kopior av den korrigerade bruksanvisningen finns &ven tillgéngliga elektroniskt fér var och en av
AirSeal®-atkomstportarna pa eifu.conmed.com/eifu. Om ni har tillhandahallit dessa enheter till andra
inrattningar eller distributérer, eller om ni ar en distributor, ber vi er att vidarebefordra denna information
pa lampligt satt. Det ar mycket viktigt att alla slutanvandare av dessa enheter far detta meddelande.

Returnera inga produkter eftersom detta ar ett sidkerhetsmeddelande till marknaden
(FSN). CONMED begair inte att ndagra av de berdérda produkterna ska tas bort, kasseras
eller returneras. Fyll i bilaga A eller B och skicka tillbaka den som bekréftelse.

Bekrafta att ni har last och forstatt detta sakerhetsmeddelande till marknaden genom att anvanda bilaga
A for vardgivare och bilaga B for importérer och distributorer.

Berorda internationella behériga myndigheter har underrattats om denna atgard.
Uppfdljning:

Om du har fragor eller 6nskemal kan du kontakta Field Action Support Team pa 1-800-448-6506
(08:00 till 19:00 ET, mandag till fredag) eller via e-post accessports2026@conmed.com.

Om det blir aktuellt med ytterligare information i detta arende kommer CONMED att meddela detta.
CONMED stravar efter att erbjuda sakra och tillforlitliga produkter till vara kunder och deras patienter.
Vi ar fast beslutna att tillverka produkter av hégsta kvalitet och vi ber uppriktigt om ursakt fér eventuella
besvar som detta kan orsaka dig eller din personal.

Med vanlig hélsning

Al

Kavita Amin
Chef for regulatoriska fragor och aterkallelsesamordnare

Bilagor:
Bruksanvisning for AirSeal atkomstport: AS-DIS-IFU, rev. B
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Bilaga A
AirSeal® atkomstportar
Svarsformular for kund

1. Information om sakerhetsmeddelande till marknaden (FSN)
FSN-referensnummer* Forfyllt av tillverkaren
FSN-datum* Forfyllt av tillverkaren
Produkt-/enhetsnamn* AirSeal® atkomstportar
Produktkod(er) iIASB5-150

iASB12-120

iASB12-100

iAS8-120LP

iAS8-100LP

iAS5-75LP

iAS5-120LP

iAS5-100LP

iAS12-150LPI

iAS12-120LPI

iAS12-100LPI
Batch-/serienummer Ej tillampligt
2. Kundinformation
Kundnummer 54727
Namn pa vardorganisation* Region Norrbotten
Organisationens adress* Robertsviksgatan 7, Lulea
Avdelning/enhet Lansservice Boden
Leveransadress (om annan &n ovan)
Kontaktperson* Eva Larkhagen
Titel eller befattning
Telefonnummer* 0703-801041
E-post* inkop@norrbotten.se
3. Kundatgard som vidtagits pa uppdrag av vardorganisationen
n Jag bekraftar mottagandet av sakerhetsmeddelandet till marknaden (FSN) och att jag har last

och forstatt dess innehall.

Namnfortydligande*

Underskrift*

Datum*

4. Returnera bekraftelse till avsandaren

E-post: accessports2026@conmed.com
Kundtjanst: 1-800-448-6506
Postadress: ATTN: Khinthandar Lwin

525 French Road
Utica, NY 13502 USA

Sista datum for att returnera
svarsformularet for kund*

30 dagar fran mottagandet av meddelandet

Obligatoriska falt ar markerade med en asterisk (*)
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Bilaga B
AirSeal® atkomstportar
Svarsformular for distributor/importor

1. Information om sakerhetsmeddelande till marknaden (FSN)
FSN-referensnummer* Forfyllt av tillverkaren
FSN-datum* Forfyllt av tillverkaren
Produkt-/enhetsnamn* AirSeal® atkomstportar
Produktkod(er) iIASB5-150

iASB12-120

iASB12-100

iAS8-120LP

iAS8-100LP

iAS5-75LP

iAS5-120LP

iAS5-100LP

iAS12-150LPI

iAS12-120LPI

iAS12-100LPI
Batch-/serienummer
2. Information om distributér/importor
Foéretagsnamn*
Kundnummer
Adress*
Leveransadress (om annan &n ovan)
Kontaktperson*
Titel eller befattning
Telefonnummer*
E-post*
3. Returnera bekraftelse till avsandaren
E-post: accessports2026@conmed.com
Kundtjanst for distributérer/importorer: 1-800-448-6506
Postadress: ATTN: Khinthandar Lwin

525 French Road
Utica, NY 13502 USA
Sista datum for att returnera 30 dagar fran mottagandet av meddelandet
svarsformularet for distributérer/importérer*
4. Distributorer/importorer (markera alla tillampliga)
*Jag bekraftar att jag har tagit emot, last och forstatt detta sdkerhetsmeddelande till
D marknaden (FSN).
D Jag har informerat de bertérda kunderna om detta Meddelandedatum:
sakerhetsmeddelande till marknaden (FSN)
Namnfortydligande* Distributdr/importér —
namnfértydligande

Underskrift* Distributér/importér — underskrift
Datum*

Obligatoriska falt ar markerade med en asterisk (*)
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