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Varje ny lot testas med negativ och positiv kontroll som medföljer testet innan loten tas i 
bruk. Beroende på antalet inkomna patientprover kan det variera hur ofta kontrollerna ska 
analyseras, men om testet endast utförs 1 ggr/månad på patientprover bör kontrollerna 
analyseras varje gång prov inkommer för att säkerställa att analysen fungerar som den ska. 
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